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ZÁZNAM I.145 
HLÁŠENÍ KRITICKÝCH HODNOT   

TELEFONICKÉ HLÁŠENÍ 
 

ÚSEK:   laboratoř izoserologie PLATNÁ VERZE:  4 

 
 

Kritické hodnoty 

 

Parametr:  Hlásí se: 

Zkouška kompatibility u přípravku vydaného       
z vitální indikace 

Pozitivní výsledek 
 

 
 
 

Telefonické hlášení 
 

Parametr:  Hlásí se: 

 
Screening antierytrocytárních protilátek 
 

Pozitivní nález při předtransfuzním vyšetření, hrozí-li 
nedodržení doby odezvy.  

 
Zkouška kompatibility 
 

 
Pozitivní výsledek, hrozí-li nedodržení doby odezvy.  
 

 


